
**  Beim ersten Aufbau des Bettes nach der Auslieferung 
kann das Spannen sehr krauftaufwendig sein. 

Das Holzfeldbett ist nach Krankentrage-Norm vom TÜV geprüft. (DIN 13024-1 1997 5.1 + 5.2, DIN 13024-1/12-2014, belastbar bis 180KG)
Feldbettbezug:100% Polyester; atmungsaktiv, schmutz- und wasserabweisend, waschbar bis 40°C; Polyester nach Oeko-Tex Standard 100 auf Schadstoffe geprüft  

1)  Entnehmen Sie das Feldbett  
der Transporttasche* 
(wenn im Lieferumfang enthalten)

2)  Öffnen Sie die Riemen und entnehmen Sie die 
Spannstäbe

3)  Falten Sie beide Seiten des Rahmens auf

4b)  Falten Sie nun die äußeren Beine auf4a)  Falten Sie nun die äußeren Beine auf 5)  Stellen Sie das Bett durch Auseinanderzie-
hen der Beine auf

6)  Setzen Sie den ersten Spannstab in die Tex-
tilschlaufe des Bettes ein

7)  Lassen Sie den Spannstab in die  
Haltestifte des Rahmens einrasten. 
(Pressen Sie wenn nötig von oben auf die 
Ecken des Bettes, um die Haltestifte weiter 
auseinander zu drücken)

8)  Drücken Sie die Beine der gegenüberliegen-
den Seite leicht zusammen und ziehen Sie 
das Textil straff zu sich, um das Einsetzen 
des zweiten Spannstabes zu erleichtern.

9)  Setzen sie den zweiten Spannstab auf der 
anderen Seite des Bettes ein.

10)  Lassen Sie den Spannstab in die  
Haltestifte des Rahmens einrasten. 
(Pressen Sie wenn nötig von oben auf die 
Ecken des Bettes, um die Haltestifte weiter 
auseinander zu drücken)**

RestTEC Holzfeldbett mit waschbarem Bezug
Format: ca. 195*77*43cm ( aufgebaut )


